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TrachSeal 24-uurssystemen

Code Omschrijving Maat

3240003 volwassen endotracheaal CH10

3240000 volwassen endotracheaal CH12

3240001 volwassen endotracheaal CH14

3240002 volwassen endotracheaal CH16

3240004 volwassen tracheotomie CH10

3240005 volwassen tracheotomie CH12

3240006 volwassen tracheotomie CH14

3240007 volwassen tracheotomie CH16

Code Omschrijving Maat

3720003 volwassen endotracheaal CH10

3720000 volwassen endotracheaal CH12

3720001 volwassen endotracheaal CH14

3720002 volwassen endotracheaal CH16

3720004 volwassen tracheotomie CH10

3720005 volwassen tracheotomie CH12

3720006 volwassen tracheotomie CH14

3720007 volwassen tracheotomie CH16

TrachSeal 72-uurssystemen

Code Omschrijving Maat

3721000 volwassen endotracheaal CH12

3721001 volwassen endotracheaal CH14

3721002 volwassen endotracheaal CH16

3721005 volwassen tracheotomie CH12

3721006 volwassen tracheotomie CH14

3721007 volwassen tracheotomie CH16

TrachSeal 72-uurssystemen 
met zoutoplossing ampullen

Het gebruik van TrachSeal™ gesloten uitzuigsystemen
TrachSeal™ 
gesloten 
uitzuigsystemen 

Voorbereiding
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Gebruikersvideo beschikbaar op: http://www.intersurgical.nl/producten/intensive-care/gesloten-uitzuigsystemen

Selecteer m.b.v. deze tabel de juiste 
TrachSeal voor de ET / tracheotomie 
tube die gebruikt wordt.

Bevestig de TrachSeal tussen 
de ET/tracheostomie tube en het 
beademingssysteem met de 22m/15F 
connector bij de patiënt. Het gebruik van het 
verbindingsstuk is optioneel. Zorg bij gebruik 
van het TrachSeal 72-uurssysteem dat de 
isolatieklep in de gesloten stand staat.

Verwijder de ontkoppelings 
wig van de behoudbare dop.

Open het dopje van de 
spoelpoort en sluit een 
zoutoplossing ampul 
of spuit aan. Druk de 
uitzuigklep in om te 
activeren. Spoel totdat 
de kathetertip schoon is. 
Sluit de spoelpoort dop 
wanneer u klaar bent.

Bevestig de meertalige 
dagsticker die in de 
verpakking zit om te 
kunnen zien wanneer 
het product moet 
worden vervangen.

1.	 Maak de zuigslang vast aan de 
zuigaansluiting op de TrachSeal.

2.	 Negatieve druk van het uitzuigen 
mag niet hoger zijn dan 150 mmHg.

3.	 Pre-oxygeneer de patiënt 
voorafgaand aan het uitzuigen, 
in lijn met het beleid van de 
ziekenhuisafdeling.

Uitzuigprocedure

Voor de TrachSeal 
72-uurssystemen geldt: de 
isolatieklep openen door de 
pijlen tegenover elkaar te 
draaien.

Voor de 72-uurssystemen 
geldt: de isolatieklep 
vergrendelen na uitzuigen.

Het is belangrijk om 
de uitzuigklep te 
vergrendelen aan het 
einde van de procedure. 
Dit zorgt ervoor dat de 
klep niet per ongeluk 
wordt ingedrukt, wat de 
beademing in gevaar zou 
kunnen brengen.

Druk de uitzuigklep naar beneden en trek 
de katheter langzaam terug in een rechte 
beweging. Uitzuigen mag niet langer duren 
dan 15 seconden.

Trek de katheter terug totdat 
de zwarte markering zichtbaar 
is op de distale zijde en u een 
klik voelt.

Beweeg de katheter zachtjes 
vooruit totdat de getallen op 
de ET-tube en de katheter zijn 
uitgelijnd. Breng de katheter dan 
nog eens twee centimeter vooruit.

Reinigingsprocedure Verwijdering

Gebruik de meegeleverde 
ontkoppelings wig om de 
TrachSeal van de ET tube 
te verwijderen. Schuif 
hem tussen de ET tube 
en de TrachSeal en duw 
omhoog tegen je duim. De 
TrachSeal dient te worden 
afgevoerd volgens de 
ziekenhuisprocedure.

 Maat ET tube TrachSeal

5.0 F10

5.5 F10

6.0 F12

6.5 F12

7.0 F14

7.5 F14

8.0 en hoger F16

Bovenstaande gebaseerd op gepubliceerde 
AARC klinische praktijk richtlijnen: ‘Endotracheal 
Suctioning of Mechanically Ventilated Patients 
With Artificial Airways 2010.’

Gesloten

Open Gesloten

Werk met patiënten monitoring gedurende de procedure en volg de gepubliceerde richtlijnen voor uitzuigen.

TRACHSEALPOSTER  NL • Issue 1 01.17


